
Slå på 
instrumentet

Trykk på CAL for å 
starte 

kalibreringsmodus

Senk elektroden i pH 
7.00 buffer. Vent til 

smilefjes dukker opp, 
trykk så OK.

Senk elektroden i pH 
10.01 buffer. Vent til 
smilefjes dukker opp, 

trykk så OK.

Trykk på ESC for å gå 
tilbake til målemodus.

Analyser 
prøven

1. pH


